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1. Образцы

Образец № 1 и образец № 2 –– солод отечественного  производства.

2. Результаты анализа и комментарий

В круговых сличительных анализах приняли участие 8 лабораторий. Не все лаборатории выполняют  анализ двух образцов и весь перечень анализов, поэтому статистическая обработка данных проведена по показателям, определенным  в обоих тестовых образцах  не менее чем в 8 лабораториях.

2.1.  Проход через сито (2,2 х 20) мм

Данный показатель определялся в 6  лабораториях. 

Статистическая обработка результатов не проводилась, но анализ данных позволяет сделать вывод, что при определении показателя   в лаборатории 3 результаты занижены в  образце 1 и завышены в образце 2.

2.2. Массовая доля сорной примеси

Данный показатель определялся в 6  лабораториях.

При определении показателя в образце 1 результаты завышены в лаборатории 8 и занижены в лаборатории 3;   в образце 2 сходимость результатов хорошая.

2.3.  Анализы по фриабилиметру

Данные анализы проводились в 5  лабораториях.

Статистически результаты не обрабатывались, однако, анализируя данные, можно сделать вывод, что  при определении  фриабильности и частично недорастворенных зерен,  расхождения между результатами не превышают допустимых значений; 

при определении стекловидных зерен данные занижены в лаборатории 14 в образце 1 и в лаборатории 7 в образце 2. 

2.4. Влажность

Данный показатель определялся в 8 лабораториях.

В лаборатории 2 получена систематическая ошибка (результаты завышены в обоих образцах).

Данной лаборатории рекомендуется проверить точность поддержания температуры в рабочей зоне сушильных шкафов, степень дробления солода и правильность тарирования  бюксов.

 2.5. Массовая доля экстракта  солода тонкого помола на  воздушно-сухое вещество

Данный показатель определялся в 8 лабораториях.

Сходимость результатов хорошая.

2.6. Массовая доля экстракта  солода грубого помола на воздушно-сухое вещество 
Данный показатель определялся в 8  лабораториях.

При определении показателя получена систематическая ошибка в лаборатории 8 (данные занижены в обоих образцах). … 
…3. Результаты анализов без статистической обработки 

Год   2008                  месяц   СЕНТЯБРЬ                             СОЛОД

Таблица 1

Показатель: Проход через сито (2,2 x 20) мм, %
	Номер лаборатории
	Образец   № 1
	Примечание
	Образец № 2
	Примечание

	1
	3,2
	
	1,0
	

	2
	3,3
	
	0,8
	

	3
	2,8
	
	2,1
	

	6
	3,5
	
	1,0
	

	8
	3,3
	
	0,9
	

	14
	3,4
	
	0,7
	

	

	Средн. знач.
	3,25
	
	1,09
	

	Медиана
	3,3
	
	1,0
	

	Станд. откл.
	0,24
	
	0,52
	

	Коэф. вар.
	7,4738
	
	48,0979
	


Таблица 2

Показатель: Массовая доля сорной примеси, %
	Номер лаборатории
	Образец   № 1
	Примечание
	Образец № 2
	Примечание

	1
	0,5
	
	0,1
	

	2
	0,4
	
	0,2
	

	3
	0,2
	
	0,2
	

	6
	0,6
	
	0,1
	

	8
	0,9
	
	0,1
	

	14
	0,6
	
	0,2
	

	

	Средн. знач.
	0,53
	
	0,15
	

	Медиана
	0,5333
	
	0,15
	

	Станд. откл.
	0,23
	
	0,05
	

	Коэф. вар.
	43,839
	
	36,5148
	


Таблица 3

Показатель: Фриабильность, %
	Номер лаборатории
	Образец   № 1
	Примечание
	Образец № 2
	Примечание

	2
	69,7
	
	74,2
	

	6
	69,2
	
	74,7
	

	7
	72,4
	
	75,6
	

	8
	69,4
	
	71,4
	

	14
	74,5
	
	73,6
	

	

	Средн. знач.
	71,04
	
	73,90
	

	Медиана
	70,37
	
	74,05
	

	Станд. откл.
	2,33
	
	1,58
	

	Коэф. вар.
	3,2781
	
	2,13528
	


                                                                   …                                       
...4. Статистически обработанные результаты испытаний

Год   2008                      месяц СЕНТЯБРЬ               СОЛОД

                Показатель: Массовая доля влаги (влажность), %

                             Все лаборатории

	
	Образец  1
	Образец 2

	Количество экспериментов
	8

	Среднее значение
	5,1
	5,29

	Среднеквадратическое отклонение
	0,22
	0,14

	Коэффициент вариации
	4,38
	2,67

	Радиус Юдена
	0,35 (0.95)


                      Оставшиеся лаборатории

	
	Образец 1
	Образец 2

	Количество экспериментов
	7

	Среднее значение
	5,06
	5,26

	Среднеквадратическое отклонение
	0,2
	0,14

	Коэффициент вариации
	3,95
	2,69

	Радиус Юдена
	0,35 (0.95)


                          Общие результаты

	Коэффициент вариации
	9,09

	F-пропорция
	19

	Систематическая (межлабораторная) ошибка
	0,45

	Случайная (внутри-лабораторная) ошибка
	0,14

	Комбинированная ошибка
	0,47

	Общая ошибка
	0,62


                                                Данные лабораторий

	Номер лаборатории
	Образец   № 1
	Примечание
	Образец № 2
	Примечание

	1
	5,1
	
	5,3
	

	2
	5,4
	
	5,5
	

	3
	5,1
	
	5,0
	

	4
	4,8
	
	5,3
	

	6
	5,3
	
	5,4
	

	7
	5,1
	
	5,3
	

	8
	5,2
	
	5,3
	

	14
	4,8
	
	5,2
	


                                             Гистограмма
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